UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kompjuterizovani jastuk za masaZu gnjecenjem i lupkanjem
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OPIS PROIZVODA

Ohaj peanzvod je integracija tradiconalne masade gnyedenjem, hipkanjem 1 modomne visoke
tchnologije. Opremlyen sctom mehanizama kop svojim pokretanjem efikasno viie gnjedenje
i tapkanje | na o) nadin masraju podrudye na koge s primenjuje weda).

Ravnomerna | modéna masaza delova tela ma koje se primenjuje potpomaze
bolju cirkulaciju i istoveemeno uz opudtanje nervinih zavrictaka, oslobada od
midice napetosti.

VAZNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Pre upotrebe, pazljivo proditajte ovo uputstvo i koristite jastuk na
odgovarajudi nacin.

Oznake upozorenja Vam pomazu da jastuk koristite na pravilan i
bezbedan nadin,

U cilju isticanja odredenih opasnosti | moguéih povreda, ukoliko se uredaj

nepravilno koristi, neke napomene su oznadene kao "UPOZORENIJE" |
"OPREZ".

UPOZORENJE: Nepravilno kotisécnj.c maZe prouzrokovati
ozbiljne povrede korisnika.

povrede korisnika ili cdteéenje uredaja.

0 OPREZ: Nepravilno koridéenje moZe prouzrokovati

Nakon isCitavanja uputstva, odlo2ite ga na sigumo mesto i ma dohvat ruke u
sludaju kasnijeg podsedanja.




Sledece kategorije lica moraju konsultovati lekara pre upotrebe jastuka:

\

ZABRANE:

Osobe pod tretmanom, sa povredama ili anomal ijama.

Pacijenti sa tumoron.

Trudnice ili Zene Koje imaju menstruaciju.,

Osobe koje boluju od osteoporoze.

Osobe koje boluju od akutnih bolesti.

Osobe sa seéanim problemima.

Osobe koje imaju pejsmejker ili neki drugi unutradngi
clektridni uredaj.

OPREZ

Ukoliko se odteti utiénica, kabl za napajanje ili utikad¢ ne
koristite uredaj.

Ne koristite 1 ne odlazite jastuk u blizini grejnih wela kao Sto
su pedi i sl. ili na jakom suncu.

Ne konstite 1 ne odlaZite jastuk u kupatilu ili drugim viaznim
mestima.

Ne rukujte uredajem dok su vam ruke viazne.

Nemojte dozvoliti da Vam kontrolni panel pada na zemlju i
ne staviajie ga u vodu.

Kada izvladite utikad za napajanje NE vucite sam kabl ved
uhvatite za ojacani kraj.

Iskljucivo oviaideni serviseri mogu vidits, rastavljanje,
popravke i prepravke uredaja. U slucaju bilo kakvih problema
u radu, molomo Vas da odmah kontaktirate svog lokalnog
dobavijaca.

®
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Ukoliko ne nameravate da uredaj koristite due veeme ili
prilikom ¢iséenja i odrZavanja, izvucite kabl za napajanje iz
zida i vodite ratuna da Vam ruke nisu viaZne.

Kada ne koristite ureda), kabl za napajanje izvucite iz zidne
uticnice.

U sludaju nestanka strwje, iskljudite ureda) i izvicite kabl za
napajanje iz zida.




NAZIVIFUNKCUA DELOVA

Predaoju strana Zadnja strana
rucka za
noden e

Platnena
presviaka

gumeni

Kuciwe

OPIS KOMANDI | LAMPICA (INDIKATORA)

Indskator rsda (lampace) Puna sutomatizac ja ukl)skl).

ako svetli - ureda) nudi - | prepodedono wreme masade
ako trepen - uredaj e u - jelS minuta )
prpravnasti (stand by}

ako trepern covend - atoemal mmd
ako svetdi crveno - masiZa u

smeru skazalike na salu < smmer masitde gnjecenyem
ako svetli zeleno - masada u
suprotnom smeru bezina masade gnjecenyem
ako trepen zeleno - awomat.mod Lupkanje (tlapkanye) ukdj. isklj.

ako svethi zeleno - bria masada
ako sveldi crveno - sponga masaka

jading masade lupkanjem

ako trepen crveno - autormat.mxxl
ako sveti zeleno - pd masela
ako svetli coveno « slabija masuZa

Cinjedenpe (mefenje) uklj iskl).



RUKOVANIJE
Navucite zastitnu platnenu presviaku preko jastuka
Prikljudite uredaj na strujnu mreZu

Kada pritisnete prekidal, lampica podinje da trepen

potom izaberite 2eljenu funkeiju na kontrolnom panelu | A ]
|
o Kada Zelite da odloZite uredaj. nakon zaveSctka rada, ' \
zaustavite sve funkeije, iskljudite uwredaj @ izvucite '. \,
uti¢nicu iz zida. 8 )
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o OPREZ

popravke.

Ukoliko se javi hilo kakva anomalija prilikom koriicenja
uredaju, iskljudite masader, izvucite utikad 1z zada 1
pozavite lokalnog dobavljuda il ovladéenog servisera rach




OTKLANJANJE PROBLEMA

Zvuci vibracija

Simptomi Moguéi uzroci/reSenja
_Zvuci renja To je normalan zvek
e To je normalan zvuk

Uredaj se iznenada zaustavio sam od
sebe iako je trebalo jos da radi,
ili je iznenada prestao sa masaZzom

L) pitanju je ugradena zadtta od
pregrevanja, iskljudite uredaj i pustite
ga da se sam ohladi (vise od 30
minuta)

NACINI ODRZAVANJA

Koristite vlaZznu krpu sa blagim
sredstvom za Ciddenje a potom
temeljno prebridite suvom krpom i
sacekajte da se osusi.

o OPREZ

Ne upotrebljavajte korozivae tednosti
ka0 3o je vitriol za Cidéenje

Ne stavljajee jastuk blizu varwe ili
blizu grenih tela koja razvijaju vecu
lemperatury

@

Ne stavljajie jastuk blizu viage

S

SPECIFIKACLIE
Komjuterizovan: jastuk za
Oms masadu sa gnjecenjem i Frekvencija S0/60 Hz
lupkanjem
Muodel RT-2031B Polroingu dow
VoltaZa 2200240 V- klasilikacija (]




